附件1：

乳腺触诊诊断仪参数

1、 系统组成：探头及主机系统
1.1 探头：高灵敏度压力传感探头
1．1.1 操作：手持、无创、舒适
1.1.2探头精确度：可检测到最小5mm以上的肿块
1.1.3 准确度：敏感性和特异性≥85%
	1.2 主机系统
	1.2.1便携主机：触摸屏
	1.2.2固态硬盘：128G
	1.2.3 网络连接：局域网、英特网，可以与在用体检服务系统对接
2、操作功能;
	2.1 双侧乳房检测不大于5分钟
	2.2 具有病人信息输入及存储功能
	2.3 具有实时二维三维成像功能，并可记录、回放、查询、统计功能
	2.4 可自动生成报告，包括病灶位置、大小、硬度、形状并可打印或传输
3．质保期：质保期3年。
[bookmark: _GoBack]
